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第一章 设备简介

SC-200控制器具有数字和模拟输入输出接口，内部采用了低噪声的 24位 A/D转换芯片

和 D/A转换芯片。用户可以通过 USB 接口对其进行控制，也可以通过 BNC 接口对其进行

模拟控制。SC-200控制器内部的波形发生器可以生成正弦波，三角波和方波等波形。

SC-200控制器功能：

 24位低噪声 AD

 24位低噪声 DA

 48.8K采样速率

 USB接口

 BNC模拟 I/O接口

 单通道至三通道输出

 波形发生器

1.1如何使用本手册

基本的纳米运动系统包括：纳米运动平台、SC-200控制器和用户软件三部分。SC-200
控制器是三英精控（天津）科技有限公司专门为三英纳米移动平台开发设计的。SC-200控
制器分 1个通道、2个通道、3个通道三个版本，可以接收用户的订制。

首次使用 SC-200控制器，请参照用户手册的指导，正确的使用。用户手册里面有各种

功能的介绍。

如果需要详细的功能说明，请致电 (+086)-022-22977677 或者发送电子邮件至

jfwang@symc-tec.com 获取。

1.2规范使用

SC-200 控制器是三英精控（天津）科技有限公司专为三英纳米运动平台开发设计，它

可以由 PC或者模拟信号控制，设备自带 LCD，可以实时显示位移平台当前位置与电压参数。

SC-200 控制器是实验室仪器，按照 IEC 61010-1-2010标准设计，为保证安全使用，请

务必遵守以下要求：

 仅限于室内使用

 最大使用高度 2000m

 温度范围：5°C ~ 40°C

 至少 1小时的预热时间
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 温度上升至 31°C时最大相对湿度不超过 80%，温度上升到 40°C 时，相对湿度不

应超过 50%。

 线性电压波动不超过±10%

 暂态过电压以典型的公共电力供应为准

 污染程度：2

备注：瞬态过电压的标称值是根据过电压类别 II IEC 60364-4-43-2008标准浪涌电压制定。

1.3 包装清单

三英纳米运动系统的包装箱一般包含以下部件（以装箱清单为准）：

 纳米运动平台

 平台测试数据表

 SC-200控制器

 电源线

 USB线

 用户手册

 安装软件 CD

打开包装时，认真检查包装内的部件，如有损坏或者缺失，请立即通过电话(+86
022-22977677 或者 e-mail (jfwang@symc-tec.com)与客服进行联系。

1.4 控制器安装

1. 控制器必须放置于硬质台面以保证空气流通，控制器外壳的顶部与底部的散热孔无

遮挡，以确保散热通畅。

2. 把电源线插入控制器背部面板的 AC电源接口。

3. 控制器背部面板的电源接口具有开关，可对电源开关进行控制。

4. 如需 PC 控制，使用 USB 线将 SC-200 控制器与 PC 相连接，并在 PC 端安装相应

软件和驱动程序（请参照《软件安装》部分）。

注意：请使用完全接地的三端电源接口进行供电，以保证 EMC受到良好保护。
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1.5 运动系统需求条件

为保证纳米运动系统的正常工作，运动系统必须满足以下条件：

 SC-200控制器内部集成压电陶瓷驱动和传感器驱动

 纳米位移平台经过出厂标定

 对依赖于 PC的操作，PC机需装有Windows操作系统（Win10、Win7或者WinXP），
Window操作系统下安装有 SC-200控制器的驱动和操作软件。

1.6 软件安装

1、将 CD装入 PC机光盘驱动中。

2、使用 USB线将 SC-200控制器与 PC相连接，然后开启控制器电源。

3、 USB驱动安装，参照附录 B

4、如果系统内未安装Microsoft .Net Framework V4.0，软件安装会报错，这种情况下，

请先运行在 CD bin/目录Microsoft.NET Framework 4.exe，然后再进行软件安装。

5、在 CD的 bin目录中，运行 NanoPositioning.exe 完成软件安装。

6、软件安装完成后，应用会自动启动。同时会在桌面创建快捷方式。

图 1.1 软件安装向导界面
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图 1.2 选择安装纳米位移软件的位置

图 1.3 完成安装
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第二章 控制器接口

2.1 前面板

前面板上有 LCD显示屏、一个通信接口、通道连接口（根据版本不同，可以有 1~3个
通道）和通道信号指示灯（详见图 2.1）.。

 LCD屏幕显示电容传感器值，高压输出值和温度等参数。

 通信接口采用 USB 2.0端口。

 通道连接口包含一个 DB-15接口和模拟 I/O接口。其中，DB-15接口包括传感器信

号和高压驱动信号。

 BNC IN 接口标志 用于表示使用外部模拟信号驱动控制器，输入电压范围为

±10V（以测试数据表为准）。

 BNC OUT 接口标志 输出位移传感器输出，其输出范围为±10V（以测试数据

表）。在系统中，传感器默认的低通滤波值设定在 2kHz（硬件）。

 通道信号指示灯位于 DB-15 与 BNC OUT 之间，工作时指示灯有两种颜色显示，

分别指示通道不同的操作模式。当 LED关闭，电源即是关闭的。通道信号指示灯

指示信息如下：

LED 颜色 通道状态

绿 闭环

红 开环

图 2.1 SC-200控制器的前面板
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2.2 背面板

背面板上包含一个电源开关和接口，接入电压为 200V, 50Hz交流电，详见图 2.2。

图 2.2 SC-200控制器背面板

注意：供 EMC 屏蔽，AC电源接地端必须完全接地。如果 AC电源不具备接地条件，

请直接将外壳与大地飞线连接
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第三章 操作说明

三英精控的 PC端软件包含两个主要部分：

a) 阶跃响应（为 PID设置）

b) 波形发生（为波形信号生成）

图 3.1 软件界面概览

图 3.2 阶跃响应测试界面



www.symc-tec.com 第三章 操作说明

8

图 3.3 波形发生控制界面

3.1 功能图标

表 3.1给出的是软件中图标的功能。

表 3.1 工具栏按钮描述

导入.CSV格式的数据，并显示在图形界面上

导出图像数据，并保存为.csv格式文件

用鼠标拖拽选择感兴趣的轴，并放大

显示稳定时间。

断开控制器与 PC的连接

拷贝图像至粘贴板

观察波形发生器的输出波形

通过鼠标拖拽来找出 FFT变换后的峰值

重置阶跃响应曲线至默认值

对阶跃响应数据进行 FFT处理

打印图像

显示和隐藏光标，并可以进行拖拽
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对选定的图像进行保存

选择感兴趣的图形部分进行放大

设定波形参数后开始波形生成

停止波形发生器

3.2 控制回路调整

图 3.2显示的是控制回路调试界面，包括：

 通道操作模式（图 3.4）

闭环控制

开环控制

 控制模式：A/D控制、数字控制或者波形发生器（图 3.5）。

A/D控制：输入控制命令为 PC设置的数字值与模拟输入值之和

数字控制：输入控制命令为 PC设置的数字值，忽略模拟输入

 P，I 和 D滑块：用于调整 P，I和 D的参数，优化阶跃响应。

 阶跃响应控制：将设定好的 P，I和 D进行设置和执行阶跃响应测试，对响应进行检查。

 阶跃响应波形显示的是纳米位移平台在阶跃测试中位置信息。闭环时，白色的光标显示

的是稳定时间（指设定值得 2%以内）。如果在用户选择的采样时间内没有达到稳定，

将不会显示稳定时间和光标。用户必须增大采样时间来重新操作（图 3.6）。

图 3.4 通道操作面板

图 3.5 控制模式选择
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图 3.6 PID参数调整

3.2.1 PID参数调整

对于纳米位移平台每个轴，保守的 PID值存储在控制器的出厂默认设置中，默认的 PID
值没有使系统的动态性能达到最优。系统的动态特性与系统负载有关，负载越大，系统动态

特性越差。系统负载确定后，用户可以通过调节 PID参数来调节系统动态性能。I与 P参数

对系统的动态性能（阶跃响应）影响较大。最优化的 PID 参数是每个平台所特有的。用户

可以在文本框中直接修改或者调节滑动按钮调整（图 3.8示）。阶跃响应的采样的长度和阶

跃幅度可以自行设置。对于获取小信号的阶跃响应，至少应有 1 µm的阶跃。

设置好之后点击 Run进行阶跃响应测试。

图 3.7 PID 调整
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图 3.8 PID调整界面

一旦调整好合适的参数，可以通过工具栏“Tool”菜单里的“Save Config To Device”进行

保存，如图 3.9所示。

图 3.9 将参数保存进 FLASH中

3.2.2 陷波滤波

PID 控制有可能无法获取到期望的系统性能。合适的陷波滤波可以获得更快的阶跃响

应。合适的陷波滤波需要用户自行选择，通过以下步骤可以获得一个合适的陷波滤波：

 设置被控制的轴为开环。

 执行阶跃响应测试，对测试的数据执行 FFT1（图 3.10）。

 选择 FFT 图像（图 3.11）中的峰值所指示的谐振频率。确定的谐振频率作为陷波滤波

器的中心频率，越接近越好。

 选择陷波滤波器的参数（图 3.12）。

 执行阶跃响应测试，观察陷波滤波器对纳米位移平台的作用。如图 3.13所示。

备注 1：采样时间的推荐值大于 100ms
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图 3.10 开环状态下的 1µm阶跃响应

图 3.11 开环状态下的 1µm阶跃响应的幅频曲线

图 3.12 陷波滤波器的参数
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图 3.13 经过陷波滤波的系统频域曲线

3.3 波形生成

SC-200内部集成了函数生成器。用户可以自由选择波形，例如正弦波，三角波和方波。

如图 3.14所示，用户可以方便的设置待生成的波形的幅值和频率。设定好参数后，单击开

始按钮生成波形。扫描期间，如要获取平台的实际运动曲线，点击 ，软件获取 Aqu Time
时间长度的数据并显示。

图 3.14 波形发生界面
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第四章 维护与清洁

4.1 维护

定期查看控制器顶部与底部的散热口，确保不被灰尘或者其他杂质堵住，并及时清理。

4.2 清洁

如果需要，请使用布蘸有中性清洁剂或者水进行清洁。由于控制器外壳并不防水，清洁

时务必小心，切勿将液体漏入机器内部。
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附录 A：规格

通道数量： 1-3通道

分辨率： 24位

处理器： 32位浮点 DSP

采样率： 48.8 kHz

控制器接口： USB 2.0

通道连接器：

BNC模拟控制输入（-10V~+10V）

BNC模拟监测输出（-10V~+10V）

D-SUB 15接口

HV驱动电压： -30V~150V的压电陶瓷驱动信号

HV驱动电流： 100mA/路

传感器类型： 电容式

软件：

三英控制软件

LabVIEW和 DLL 驱动

波形发生器

软件运行平台： 微软的WINXP/VISTA/7

使用温度： 10° C to 40° C

最大相对湿度 31°C/80% 。相对湿度线性减少至 40°C/50%

最大使用高度： 2000m

规格：

高：142mm

宽：449mm
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长：376mm

重量： 3 Kg

电源： AC100~240V/50-60Hz
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附录 B：USB驱动安装

1. 打开“设备管理器”，右击“EZ-USB”，点击“Update Driver Software…”。

2. 单击“Browse my computer for driver software”

3. 单击“Browse”，选择 USB驱动，单击“OK”，然后单击“Next”。
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4. 如果出现“Windows Security”，请单击“Install this driver software anyway”。

5. 稍等片刻，驱动即会装好。
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附录 C：故障排除

控制器无法通信

※检查连接线

通信过程中，USB线必须牢固的连接。

※检查 USB驱动

检查 USB是否安装正确，安装正确后可以在“设备管理器”里面看到“Sanying SC200
Controller”

※接口使用冲突

检查其他软件是否正在使用此接口，如果接口使用冲突，请关闭别的软件或更改接口设

置

※控制器掉电或重启

SC-200控制器掉电或者重启时，USB 通信是关闭的。所以驱动器掉电或重启后，须重

新启动 PC机软件以保证正常通信。

平台无法移动

※平台连接线没有正确连接

检查平台通信线是否已正确连接到 SC-200控制器上，接头是否连接牢固

※平台或者其连接线有缺陷

将平台（通道）更换到一个可以用的控制器（通道）上，检测控制器与纳米平台（通道）

的使用是否正常。如果使用正常，说明控制器通道故障。如果仍异常，说明纳米平台通道线

电路接触出现故障。

※错误轴命令

检查轴命令是否正确并发送，检查被控制轴是否就是平台的当前轴。

※检查驱动模式

检查驱动模式设置是否正确

系统性能不理想

※如果传感器的值有偏差，系统不稳定。

系统热稳定性影响系统的性能。为了使系统的热稳定性达最佳状态，SC-200控制器在

正常使用之前，需开机预热 1小时。
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